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Popis:
Parcan	N	3%	NaOCl	je	vodný	roztok	chlornanu	sodného.	Při	

nízkých	koncentracích	rozpouští	hlavně	nekrotické	tkáně,	při	vyšších	
koncentracích	rozpouští	také	vitální	tkáně.	Pouze	pro	odborné	použití.
Návod k použití:
Během	práce	s	nástroji	používanými	k	debridementu,	proplachujte	podle
potřeby	roztokem	Parcan	N	3%	NaOCl.
1.	 	Naplňte	injekční	stříkačku	přípravkem	Parcan	N	3%	NaOCl	

(doporučeno	10	ml).
2.	 Bezpečně	připevněte	irigační	hrot	k	injekční	stříkačce.
3.	 Proplachujte	podle	potřeby.
4.	 Vyjměte	a	zlikvidujte	injekční	stříkačku	a	irigační	hrot.
Opatření:
1.	 	Informace	týkající	se	použití	materiálu	a	bezpečnosti	si	přečtěte	v	

bezpečnostním	záznamovém	listu.
2.	 Zabraňte	potřísnění	okolních	tkání.
3.	 	Zabraňte	potřísnění	barevných	tkanin	a	povrchů,	protože	Parcan	N 

3%	NaOCl	je	mírně	zásaditý	a	má	bělicí	účinek.
4.	 	Před	použitím	tohoto	výrobku	je	nutné	správně	naplánovat	ošetření	a	

stanovit	pracovní	délku.
5.			V	souladu	se	standardní	péčí	izolujte	zub	před	použitím	tohoto	

výrobku,	abyste	zabránili	nechtěnému	kontaktu	s	tkání	nebo	
náhodnému	požití.

6.			Během	používání	tohoto	výrobku	řádně	vyčistěte	kanálek,	abyste	
zabránili	nechtěnému	kontaktu	s	tkání	nebo	náhodnému	požití.

7.	 	Pro	účinnou	distribuci	irigačního	roztoku	do	celého	kořenového	
kanálku	a	minimalizaci	rizika	apikální	extruze	se	doporučuje	používat	
irigační	hroty	s	bočním	průchodem	(27ga	nebo	menší).

cs
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Výstrahy:
1.	 Pozor,	žíravina!
2.	 Uchovávejte	mimo	dosah	dětí.
3.	 Zabraňte	styku	s	pokožkou	a	očima.
4.	 	Nadměrné	použití	nástrojů	před	použitím	tohoto	výrobku	může	vést	k	

nechtěnému	kontaktu	s	tkání.
5.	 	Nedostatečné	použití	nástrojů	před	použitím	tohoto	výrobku	může	vést	

k	vázání	hrotu	a	následné	apikální	extruzi.	NEZAVÁDĚJTE	hrot	do	
kořenového	kanálku.

6.	 	Pokud	během	procedury	dojde	k	zavedení	hrotu	nebo	pokud	je	během	
proplachování	cítit	odpor,	přerušte	proplachování,	dokud	se	problém	
se	zavávědním	hrotu	nevyřeší.

7.	 	Při	aplikaci	NaOCl	NIKDY	nepoužívejte	nadměrný	tlak.
8.	 	Pokud	došlo	k	apikální	extruzi	NaOCl,	okamžitě	vyhledejte 

lékařskou	pomoc.
9.	 	Při	požití	nevyvolávejte	zvracení.	Vypijte	velké	množství	vody	a	zajistěte	

přísun	čerstvého	vzduchu.	Okamžitě	vyhledejte	lékařskou	pomoc.
Skladování:
Uchovávejte	v	chladu,	na	suchém	místě,	chraňte	před	teplem	a	přímým
slunečním	zářením.
Velikosti balení:
100	ml,	250	ml
Datum vydání:
07-2023
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Consult	instructions	for	use

Caution

Corrosive	substance

Medical	device

Temperature	limit

Keep	away	from	sunlight
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	 Prescription	only

Importer

Manufacturer

Date	of	manufacture

Batch	code

Part	number
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