
Οδηγίες χρήσης
ανταποκρίνεται στο ΕΝ 23107/ΙSO 3107

To Provicol/Provicol C/Provicol QM είναι μία προσωρινή οδοντιατρική
κονία χωρίς ευγενόλη, με υδροξείδιο του ασβεστίου, εύχρηστη, η οποία
δεν επηρεάζει τον πολυμερισμό των εμφρακτικών και συγκολλητικών
υλικών με βάση την ρητίνη.
Το Provicol/Provicol C/Provicol QM περιέχει υδροξείδιο του ασβεστίου
για να βοηθήσει το δόντι να διατηρήσει τη ζωτικότητά του.

Πεδία Εφαρμογής:
Το Provicol/Provicol C/Provicol QM χρησιμοποιείται ως προσωρινή συγ-
κολλητική κονία για συγκόλληση και στεγανοποίηση μικρών κοιλοτή-
των με μια επιφάνεια.

Μέθοδος εφαρμογής:
Provicol QM (σε σύριγγα QuickMix)
Αφαιρέστε το καπάκι αρχικής συσκευασίας από τη σύριγγα του Provi-
col QM στρέφοντάς το κατά 90° αντίθετα από τη φορά των δεικτών
του ρολογιού. Τοποθετήστε και ασφαλίστε τον αγωγό ανάμιξης
τύπου 10 με 90° στροφή κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Το
υλικό αναμιγνύεται αυτόματα μέσα στον αγωγό ανάμιξης.
Όλες οι σύριγγες QM συνοδεύονται από επανατοποθετούμενο πι-
στόνι. Το πιστόνι μπορεί εύκολα να βγει από τη σύριγγα του QM και
να επανατοποθετηθεί χωρίς να προκληθεί ροή του υλικού στους θα-
λάμους της σύριγγας. Οι τάπες στους δύο θαλάμους της σύριγγας
θα μείνουν στην θέση τους αποτρέποντας την ανάμιξη του υλικού
μέσα στην σύριγγα.
Provicol C (σε φύσιγγα)
Τοποθετείστε την φύσιγγα Provicol C σε συμβατό πιστόλι με κατάλ-
ληλο έμβολο. Λόγω τεχνικών παραγόντων μπορεί να υπάρξουν μι-
κροδιαφορές στην πλήρωση με υλικό μεταξύ των δύο θαλάμων της
φύσιγγας. Σε αυτή την περίπτωση αφαιρέστε το καπάκι της φύσιγγας
και πιέστε μέχρις ότου να βγει το υλικό ομοιόμορφα και από τους
δύο θαλάμους. Στη συνέχεια τοποθετήστε έναν αγωγό ανάμιξης
τύπου 6 και κλειδώστε γυρίζοντας 90° δεξιόστροφα. Πιέζοντας το έμ-
βολο το υλικό εξέρχεται και αυτόματα αναμιγνύεται στην σωστή ανα-
λογία. Μετά τη χρήση, μην απομακρύνετε τον αγωγό ανάμιξης από
την φύσιγγα. Αντικαταστήστε τον χρησιμοποιημένο αγωγό με έναν
καινούριο αμέσως πριν από την επόμενη εφαρμογή. Όταν αλλάζετε
τον αγωγό ανάμιξης, ελέγχετε τα στόμια της φύσιγγας για να βεβαι-
ωθείτε ότι το υλικό ρέει ελεύθερα.
Provicol (σε σωληνάρια)
Η εφαρμογή του Provicol πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία δωμα-
τίου (περίπου 18°C - 23°C). Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη
(αν χρησιμοποιείτε μια κρύα γυάλινη πλάκα) ο χρόνος εργασίας επι-
μηκύνεται.
Η βάση και ο καταλύτης του Provicol αναμιγνύονται με αναλογία ανά-
μιξης κατά βάρος 1:1. Για αυτό το σκοπό, τοποθετήστε δύο ίσα μήκη
βάσης και καταλύτη σε ένα μπλοκ ανάμιξης από σκληρό, όχι απορ-
ροφητικό υλικό ή σε μια γυάλινη πλάκα.
Στη συνέχεια αναμίξτε τις δύο πάστες για περίπου 20 δεύτερα, μέ-
χρις ότου το μίγμα αποκτήσει μία ομοιογενή υφή και σύσταση. Χρη-
σιμοποιήστε για την ανάμιξη μια σπάθη από πλαστικό ή από
ανοξείδωτο μέταλλο.
Για να αποκτήσετε ένα πιο μαλακό υλικό και για να διατηρήσετε το
Provicol εύχρηστο για περισσότερη ώρα, προσθέστε μια μικρή ποσό-
τητα βαζελίνης.
Ένα πιο σκληρό και με γρηγορότερη πήξη υλικό επιτυγχάνεται προ-
σθέτοντας οξείδιο ψευδαργύρου (προσωρινής έμφραξης).

Εφαρμογή:
Τοποθετείστε ένα λεπτό στρώμα Provicol/Provicol C/Provicol QM μέσα
στην προσωρινή στεφάνη ή γέφυρα και εφαρμόστε στο παρασκευα-
σμένο δόντι.
Ο χρόνος εργασίας για το Provicol είναι περίπου 1,5 - 2 λεπτά. Για το
Provicol C/Provicol QM περίπου 1 λεπτό. Όλα τα υλικά πήζουν μέσα
στο στόμα μέσα σε 4 - 6 λεπτά.
Τοποθετείστε την προσωρινή εργασία μέσα στο στόμα. Απομακρύνετε
τα υπολείμματα του υλικού μετά από 3 - 5 λεπτά.

Μέτρα προφύλαξης:
Σε περιπτώσεις αποκαλυμμένου πολφού ή πολύ λεπτού στρώματος
οδοντίνης, πρέπει να χρησιμοποιείται ένα προστατευτικό σκεύασμα.
Το Provicol/Provicol C/Provicol QM περιέχει οξείδιο ψευδαργύρου,
οξείδιο μαγνησίου, υδροξείδιο ασβεστίου, λιπαρά οξέα, τροποποιημένη
ρητίνη και φυτικά έλαια. Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο από τα πα-
ραπάνω συστατικά, πρέπει να διευκρινίζεται ο τυχόν κίνδυνος πριν από
τη χρήση.
Η ευαισθησία των κολοβωμάτων μπορεί να μειωθεί χρησιμοποιώντας
ένα βερνίκι απευαισθητοποίησης πριν από την προσωρινή συγκόλληση
των αποκαταστάσεων. Απομακρύνετε εντελώς όλα τα ίχνη των υλικών
που χρησιμοποιήθηκαν πριν από την μόνιμη συγκόλληση (μη χρησιμο-
ποιείτε για την προσωρινή συγκόλληση υλικά που περιέχουν ευγε-
νόλη!).
Σε εκτεταμένες επιφανειακές κοιλότητες και σε κοιλότητες με πολλές
επιφάνειες, ή όπου είναι επιθυμητό η προσωρινή συγκόλληση να διαρ-
κέσει για περισσότερο χρονικό διάστημα, συνιστάται η χρήση μιας πιο
σκληρής κονίας.

Συμπληρωματικές ενδείξεις:
Όταν χρησιμοποιείτε Provicol σε σωληνάρια, συνιστάται να υγραίνετε
τα κολοβώματα με λίγο νερό.
Τα υγρά κολοβώματα, διευκολύνουν περισσότερο την απομάκρυνση
των συγκολλημένων προσωρινών αποκαταστάσεων.
Τα υπολείμματα του Provicol/Provicol C/Provicol QM απομακρύνονται
εύκολα από τις προσθετικές αποκαταστάσεις, ψεκάζοντας με ένα ψυ-
κτικό σπρέι. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες 4°C – 23°C. Μετά από κάθε
χρήση κλείνετε σφιχτά τα σωληνάρια.
Το Provicol/Provicol C/Provicol QM ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα
ΕΝ 23107 και ΙSO 3107.

Τα παρασκευάσματά μας δημιουργήθηκαν για οδοντιατρική χρήση.
Όσον αφορά στην εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας, οι πληρο-
φορίες που δίνονται είναι βασισμένες στην πολυετή γνώση μας και δεν
είναι υποχρεωτικές. Οι πληροφορίες και οι συμβουλές μας δεν απο-
κλείουν τη δική σας εξέταση και δοκιμή των προϊόντων ως προς την
καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Όμως για οποιαδή-
ποτε δοκιμή που γίνεται χωρίς τον δικό μας έλεγχο, η ευθύνη είναι απο-
κλειστικά του χρήστη. Φυσικά, εγγυόμαστε για την ποιότητα των
παρασκευασμάτων μας σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις και ανά-
λογα με τους καθορισμένους γενικούς όρους πώλησης και διάθεσης.

Инструкция по применению
Соответствует EN 23107/ISO 3107

Разрешен к применению на территории РФ ФС № 2006/1189

Провикол/Провикол Ц/Провикол KM представляет собой
безэвгенольный цемент с гидроокисью кальция на основе
композита, легкий в обработке, не влияющий на отверждение
пломбировочных и фиксирующих материалов.
Провикол/Провикол Ц/Провикол KM содержит гидроокись
кальция для поддержания жизнеспособности зуба.

Область применения:
Провикол/Провикол Ц/Провикол KM является временным
стоматологическим цементом для фиксации и закрытия небольших
плоских полостей.

Применение:
Провикол КМ (в шприцах КвикМикс):
Защитный колпачок шприца КвикМикс снять путем поворота
против часовой стрелки. Надеть смесительную канюлю (тип 10).
Отверстия в шприце и канюле для смешивания должны
совпадать. Зафиксировать канюлю путем поворота на 90° по
часовой стрелке. При выдавливании материал автоматически
смешивается в канюле.
Все шприцы КМ имеют выдвижные стержни. Стержень можно
вынуть из шприца и вставить обратно. При этом находящиеся в
шприце прокладки остаются на своем месте. Благодаря этому
загрязнение материала в шприце не происходит.

Провикол Ц (в картриджах):
Картридж с Провиколом Ц установить в смеситель (тип 2)
фирмы VOCO или аналогичный. Перед первым применением
возможна незначительная разница в уровне заполнения обеих
частей картриджа. В связи с этим заглушку картриджа удалить и
материал выдавливать до тех пор, пока его выход из двух
отверстий не будет равномерным. После этого установить на
картридж смесительную канюлю (тип 6) и зафиксировать
поворотом на 90˚. Материал выдавливается с помощью рычага и
автоматически смешивается в правильном соотношении. После
использования смесительную канюлю оставить на картридже.
Непосредственно перед следующим применением материала
заменить канюлю на новую. При замене канюли проверить
выпускные отверстия картриджа на свободное поступление
материала.

Провикол (в тюбике):
Обработка Провикола производится при комнатной температуре
(18 °C – 23 °С). Увеличенное рабочее время требуется при
пониженных температурах (охлажденная стеклянная пластина).
Катализатор и основа Провикола смешиваются в соотношении
1 : 1. Для этого на блок для смешивания из плотной, не
впитывающей бумаги/ пластмассы или на стеклянную пластину
нанести одинаковые по длине полоски пасты-основы и пасты-
катализатора. Обе пасты смешивать приблизительно в течение
20 с до получения материала однородной консистенции. Для
смешивания применять шпатель из нержавеющей стали или
пластмассы.
Для получения более мягкого материала и увеличения рабочего
времени следует добавить небольшое количество вазелина.
Для получения более прочного и быстротвердеющего материала
нужно подмешать оксид цинка (временное пломбирование).

Аппликция:
Небольшое количество Провикола/Провикола Ц/Провикола KM
апплицировать во временную коронку или мост и установить
конструкцию на препарированный зуб. Провикол можно
обрабатывать в течение 1,5 - 2 минут, Провикол Ц/KM – около 1
минуты. Все виды материала связываются во рту за 4 – 6 минут. В
течение 3 – 5 минут после установки конструкции в полости рта
удалить лишний материал.

Меры предосторожности:
При вскрытии пульпы или при незначительной толщине остатка
дентина рекомендуется проведение соответствующих мероприятий
по защите пульпы.
Провикол/Провикол Ц/Провикол KM содержит окись цинка, окись
магния, гидроокись кальция, жирные кислоты, мод. канифоль,
парафиновое и арахисовое масла. Для пациентов, страдающих
аллергией даже на один компонент, перед употреблением
необходимо четко определить степень риска.
Чувствительность культей зубов может быть снижена путем
применения десенсибилизирующих средств перед временной
фиксацией.
Перед окончательной фиксацией необходимо полностью удалить
данные препараты. Не использовать никаких средств, содержащих
эвгенол! Расширенные и сложные полости, а также закрываемые
временно на длительный срок, лучше пломбировать более твердым
цементом.

Дополнительные указания:
Только при применении Провикола в тюбике культю зуба
лучше немного смочить водой! Влажность (влажные культи)
облегчают удаление временной конструкции.
Остатки Провикола/Провикола Ц/Провикола KM легко удаляются
из коронки, если их обработать охлаждающим спреем.
Провикол/Провикол Ц/Провикол KM хранить при температуре
4 °C – 23 °C.
Провикол/Провикол Ц/ Провикол KM соответствует ЕН 23107 и
ИСО 3107.

Наши препараты разработаны для использования в стоматологии.
Поскольку речь идет о применении поставляемых нами препаратов,
наши устные и/или письменные указания, а также наша
консультация, являются абсолютно честными и ни к чему не
обязывающими. Наши указания и/или консультация не избавляют
Вас от того, чтобы проверять поставляемые нами препараты на их
пригодность к использованию в задуманных целях. Поскольку
применение наших препаратов проводится без нашего контроля,
ответственность за это ложится исключительно на Вас.
Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших
материалов действующим нормам, доставку и условия торговли -
установленным стандартам.

Ulotka informacyjna
Zgodnie z normą EN 23107/ISO 3107

Provicol/Provicol C/Provicol QM jest prostym w użyciu cementem
bezeugenolowym, zawierającym wodorotlenek wapnia, który nie
wpływa na utwardzanie materiałów z tworzyw sztucznych używanych
do wypełnień lub osadzania.
Provicol/Provicol C/Provicol QM zawiera wodorotlenek wapnia w
celu wspomagania utrzymania żywotności zęba.

Zakres zastosowania:
Provicol/Provicol C/Provicol QM służy jako prowizoryczny cement
dentystyczny do osadzania oraz wypełniania małych, płytkich
ubytków.

Sposób użycia:
Provicol QM (w strzykawce QuickMix)
Zamknięcie strzykawki QuickMix obrócić o 90 stopni w lewo i zdjąć.
Założyć kaniulę do mieszania typ 10. Oznaczenia na strzykawce i
kaniuli do mieszania muszą się pokrywać. Umocować kaniulę do
mieszania poprzez przekręcenie jej o 90 stopni w prawo. Po wy-
ciśnięciu materiał wymiesza się w kaniuli.
Wszystkie strzykawki QM są wyposażone w tłok, który można
wyjąć. Tłok można z łatwością wyjąć ze strzykawki, jak i włożyć z
powrotem. Znajdujące się w strzykawce uszczelki nie zmieniają przy
tym swojego położenia. W ten sposób zapobiega się zanieczysz-
czeniu strzykawki.

Provicol C (w kartuszu)
Kartusz Provicol C założyć do dyspensera VOCO (typ 2) lub do
porównywalnego pistoletu mieszającego. Z powodów technicznych
przed pierwszym użyciem mogą wystąpić małe różnice w poziomie
wypełnienia obydwu komór kartusza. Z tego względu należy zdjąć
zakrętkę kartusza i tak długo wyciskać materiał, aż z obu otworów
wypływać będzie jednakowa ilość materiału. Następnie założyć ka-
niulę do mieszania (typ 6) i zablokować poprzez obrót o 90°. Mate-
riał zostanie wyciśnięty po uruchomieniu dźwigni i przy tym zostanie
automatycznie wymieszany w odpowiednim stosunku. Po użyciu
pozostawić kaniulę do mieszania na kartuszu. Dopiero bezpośred-
nio przed ponownym użyciem wymienić kaniulę do mieszania na
nową.

Provicol (materiał w tubce)
Obróbka Provicolu powinna być przeprowadzana w temperaturze
pokojowej (18°C – 23°C). Przy niższych temperaturach (chłodna
płytka szklana) czas obróbki materiału ulega wydłużeniu. Kataliza-
tor i pastę bazową Provicol należy zmieszać w proporcji wagowej
1:1. W tym celu na blok do mieszania z mocnego, nie-
wchłaniającego papieru lub tworzywa sztucznego albo na płytkę
szklaną wycisnąć jednakowo długie pasma pasty bazowej i katali-
zatora. Obie pasty mieszać ok. 20 sekund, aż materiał osiągnie jed-
nolitą konsystencję. Do mieszania używać łopatki z nierdzewnego
metalu lub z tworzywa sztucznego.
Miększy materiał i dłuższy czas obróbki można osiągnąć poprzez
dodanie małej ilości wazeliny.
Twardszy i szybciej wiążący materiał osiąga się poprzez dodanie
tlenku cynku (prowizoryczne zamknięcie).

Aplikacja:
Niewielką ilość Provicol/Provicol C/Provicol QM zaaplikować do
tymczasowej korony lub mostka, po czym osadzić je na przygotowa-
nym zębie. Provicol pozostaje plastyczny przez ok. 1,5 - 2 minut,
Provicol C/Provicol QM ok. 1 minuty. Wszystkie te materiały wiążą
się w jamie ustnej w ciągu 4 - 6 minut. Nadmiar materiału należy
usunąć z jamy ustnej po upływie 3 - 5 minut od nałożenia.

Środki ostrożności:
W przypadkach otwarcia komory miazgi lub przy zbyt cienkiej ściance
zębiny poleca się zastosowanie odpowiednich środków ochronnych
miazgi.
Provicol/Provicol C/Provicol QM zawiera tlenek cynku, tlenek mag-
nezu, wodorotlenek wapnia, kwasy tłuszczowe, zmodyfikowaną ka-
lafonię, olej parafinowy i roślinne. U pacjentów z rozpoznaną alergią na
co najmniej jeden z ww. składników przed zastosowaniem materiału
należy ocenić ewentualne ryzyko.
Przy tymczasowym osadzaniu można zapobiec reakcji nadwrażliwości
kikutów, poprzez zastosowanie środków znieczulających. Środki te
należy całkowicie usunąć przed ostatecznym osadzeniem. Nie należy
przy tym używać żadnych środków zawierających eugenol!. Zarówno
duże i głębokie ubytki, jak i prowizoryczne wypełnienia, pozostawione
na dłuższy czas, lepiej zaopatrzyć twardszym cementem.

Informacje uzupełniające:
W przypadku użycia Provicolu w tubach kikuty najlepiej zwilżyć
niewielką ilością wody!
Wilgoć (wilgotne kikuty) ułatwia usunięcie prowizorycznego wypełnie-
nia.
Resztki materiału Provicol/Provicol C/Provicol QM dają się łatwo
usunąć z koron, po krótkim schłodzeniu sprayem chłodzącym.
Przechowywać w temperaturze 4°C - 23°C.
Provicol/Provicol C/Provicol QM jest zgodny z normą EN 23107 i
ISO 3107.

Oferowane przez nas preparaty opracowano do stosowania w sto-
matologii. Udzielamy ustnych i pisemnych porad dotyczących stoso-
wania dostarczonych przez nas preparatów wedle naszej najlepszej
wiedzy, nie możemy jednak ponosić za nie odpowiedzialności. Udzie-
lane przez nas informacje i/lub porady nie zwalniają Państwa z obo-
wiązku sprawdzenia przydatności dostarczonych przez nas
preparatów do zamierzonych celów. Ponieważ stosowanie naszych
produktów przebiega bez naszej kontroli, odpowiedzialność za ich
prawidłowe użycie leży całkowicie po Państwa stronie. Oczywiście
gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów spełniających
obecnie obowiązujące normy oraz standardy opisane w ogólnych wa-
runkach dostarczania i sprzedaży produktów.

Návod k použití
odpovídá normě EN 23107/ ISO 3107

Provicol/Provicol C/Provicol QM je cement s obsahem kalcium
hydroxidu, bez obsahu eugenolu. Cement je lehce zpracovatelný a
neovlivňuje tuhnutí výplňových a tmelících materiálů na bázi pryskyřic.
Provicol/Provicol C/Provicol QM obsahuje kalcium hydroxid pod-
porující vitalitu zubu.

Indikace:
Provicol/Provicol C/Provicol QM se používá jako dočasný cement k
upevnění provizorních náhrad a k pečetění malých jednostranných
kavit.

Způsob použití:
Provicol QM (ve stříkačce QuickMix)
Víčko ze stříkačky QuickMix sejměte otočením proti směru chodu
hodinových ručiček o 90°. Nasaďte mísící hrot typu 10 a otočením ve
směru chodu hodinových ručiček o 90° jej upevněte.
Materiál se automaticky míchá v mísícím hrotu.
Všechny stříkačky QM dodáváme se snímatelným pístem.
Píst je možné ze stříkačky QM snadno vytáhnout a vyměnit bez
jakékoli ztráty materiálu. Ucpávky v komorách stříkačky zůstávají na
svém místě a brání kontaminaci materiálu.

Provicol C (materiál v kartuši)
Kartuš Provicol C vložte do kompatibilní pistole s vhodným pístem.
Z technických důvodů se mohou objevit drobné rozdíly množství
náplně v jednotlivých komorách kartuše. V takovém případě sejměte
víčko kartuše a vytlačujte materiál tak dlouho, až ho vychází z obou
komor stejné množství.
Poté nasaďte mísící hrot typu 6 a otočením ve směru chodu hodi-
nových ručiček o 90° jej upevněte. Stisknutím páky se materiál vy-
tlačuje a v hrotu se automaticky mísí ve správném poměru. Po použití
mísící hrot z kartuše nesnímejte. Ponechte jej jako uzávěr a vyměňte
za nový až těsně před dalším použitím. Při výměně mísících hrotů
zkontrolujte průchodnost otvorů kartuše.

Provicol (materiál v tubě)
Provicol by se měl zpracovávat při pokojové teplotě (18°C - 20°C).
Nižší teplota (použití chlazeného sklíčka) prodlužuje dobu zpracování.
Základová pasta a katalyzátor Provicol se míchá v poměru 1 : 1. Na
míchací podložku z nesavého materiálu či skla vytlačte stejně dlouhé
proužky základové pasty a katalyzátoru. Pasty míchejte zhruba 20 s,
až dosáhnou homogenní konzistence.
K míchání používejte plastovou nebo nerezovou špachtli.
Potřebujete-li mít Provicol měkčí a déle zpracovatelný, přidejte malé
množství vazelíny.
Přidáním oxidu zinku bude materiál tvrdší a rychleji ztuhne (dočasné
pečetění).

Aplikace:
Do provizorní korunky nebo můstku naneste tenkou vrstvu Provicol/
Provicol C/Provicol QM a nasaďte na preparovaný zub.
Provicol je zpracovatelný 1,5 – 2 minuty.
Provicol C/Provicol QM zhruba 1 minutu. Všechny materiály tuhnou
v ústech během 4 – 6 minut.
Provizorní náhradu usaďte v ústech. Po 3 – 5 minutách odstraňte
přebytky materiálu.

Upozornění:
V případě obnažené dřeně nebo tenké vrstvy dentinu se doporučuje
adekvátní ochrana dřeně.
Provicol/Provicol C/Provicol QM obsahuje oxid zinku, oxid hořčíku,
kalcium hydroxid, mastné kyseliny, mod. pryskyřici a rostlinné oleje.
Před použitím se ujistěte, že pacient netrpí alergií na některou z
těchto složek.
Citlivost obroušených zubů se sníží použitím desenzibilizujících
přípravků před provizorním upevněním.
Před definitivním cementováním je třeba Provicol dokonale odstranit
(nepoužívat přípravky obsahující eugenol!).
Větší a velkoplošné kavity, stejně jako dlouhodobé uzávěry dopo-
ručujeme ošetřit některým tvrdším cementem.

Doplňující pokyny:
Při použití Provicol v tubách se doporučuje obroušené zuby
zvlhčit vodou.
Navlhčení (obroušených zubů) navíc usnadní sejmutí provizorní
náhrady.
Zbytky Provicol/Provicol C/Provicol QM půjdou z korunek lépe od-
stranit po krátkém postřiku chladícím sprejem.
Provicol/Provicol C/Provicol QM skladujte při teplotě 4°C - 23°C.
Provicol/Provicol C/Provicol QM odpovídá normě EN 23107 a ISO
3107.

Naše preparáty jsou vyvinuté pro použití v zubním lékařství.
Příslušné informace o použití - ústní/psané jsou podány podle našich
nejlepších znalostí, nicméně nezávazně. Na naše informace/ návod
se nemůžete odvolávat v případě použití za jiným účelem, než je
uvedeno v návodu. Uživatel našich preparátů je plně zodpovědný za
jejich správnou aplikaci. Zaručujeme samozřejmě kvalitu našich
preparátů v souladu se stávajícími standardy a našimi obecnými
dodacími a prodejními podmínkami.

Használati utasítás
Az EN 23107/ISO 3107-nek megfelel

Provicol/Provicol C/Provicol QM eugenol-mentes ragasztó, mely tar-
talmaz kalcium-hidroxidot, könnyű alkalmazni, nincs hatással a rezin-
bázisú tömések és ragasztó anyagok kötésére.
Provicol/Provicol C/Provicol QM kalcium-hidroxidot tartalmaz, hogy
a fog vitalitását megőrizzük.

AAzz  aallkkaallmmaazzááss  tteerrüülleetteeii::
Provicol/Provicol C/Provicol QM ideiglenes cementként használható
kis felszínű kavitások ellátására és fedésére. 

A felhasználás módja:
Provicol QM (QuickMix fecskendőben)
Vegyük le a védőkupakot a QuickMix fecskendőről 90°-kal elforgatva
az óra mutató járásával ellenkező irányban. Helyezzük fel és
rögzítsük a 10-es típusú keverőcsőrt, 90 °-kal elforgatva az óramu-
tató járásával megegyező irányban. Az anyag automatikusan meg-
keveredik a keverőcsőrben. Minden QM fecskendő szétszerelhető
dugattyúval van ellátva. 
A dugattyút egyszerűen kihúzzuk a QM fecskendőből és visszahe-
lyezhető anélkül, hogy az anyag kifolyna. A dugattyú a fecskendő
tartályaiban úgy kerül a helyére, hogy megakadályozza az anyagok
keveredését.

Provicol C (az anyag patronos kiszerelése)
Helyezzük a Provicol C patront a kompatibilis adagoló pisztolyba a
megfelelő dugattyúval. Lehet, technikai okokból, hogy kis különbség
mutatkozhat a patronokban az anyagszintet illetően. Ebben az eset-
ben vegyük le a védőkupakot, és óvatosan nyomjuk meg a du-
gattyút, amíg az anyag egyformán folyik a két patronból. Majd
helyezzük fel a keverőcsőrt, 90°-kal elforgatva az óramutató
járásával megegyező irányban rögzítsük. A dugattyút nyomva az
anyag adagolása és keveredése megfelelő arányban történik a ke-
verőcsőrben. Használat után ne vegyük le a keverőcsőrt a patronról.
Az új keverőcsőrt csak akkor helyezzük fel, ha ismét haszáljuk. Ami-
kor cseréljük a keverőcsőrt, ellenőrizzük le, hogy az anyag szaba-
don tud kifolyni.

Provicol (anyag tubusban)
A Provicol anyagot szobahőmérsékleten kb.18°C - 23°C között kell
felhasználni. Alacsonyabb hőmérsékleten (pl.: hűtött üveglapon
megkeverve) a feldolgozási idő meghosszabbítható.
A Provicol katalizátort és bázis pasztát 1:1 arányban kell megke-
verni. Ilyen arány eléréséhez a keverőlapra egyforma hosszúságú
pasztát kell kinyomni a bázis és katalizátor pasztákból egyaránt. A
keverőlap erős, nem abszorbeáló anyagból legyen, vagy üveglapot
használjunk. 
A keverés a két pasztából mintegy 20 másodperecig tartson, hogy
elérjük az anyag homogén konzisztenciját. Használjunk műanyag
vagy rozsdamentes acélból készült spatulát.
Annak érdekében, hogy lágyabb anyagot kapjunk és hosszabb ideig
feldolgozható, legyen a Provicol, használjunk egy kevés vazelint.
A keményebb és gyorsabban megkötő anyag létrehozásához ad-
junk hozzá zink-oxidot ( ideiglenes sealer).

Applikáció:
Alkalmazzuk a Provicol/ Provicol C/Provicol QM-et vékony rétegben
az ideiglenes korona, vagy híd belsejében és rögzítsük a preparált
fogon. 
Provicol feldolgozási ideje kb. 1,5 - 2 perc. 
Provicol C/Provicol QM esetén kb. 1 perc. Minden anyag esetén a
szájban 4 - 6 perc a kötési idő. 
Helyezzük az ideiglenest a szájba. A felesleg eltávolítható 3 - 5 perc
után. 

Elővigyázatossági intézkedések: 
Abban az esetben, ha nyitott pulpával, vagy vékony dentin réteggel
találkozunk pulpavédelem javasolt.
Provicol/Provicol C/Provicol QM tartalmaz zink-oxidot, magnézium-
oxidot, kalcium-hidroxidot, zsírsavakat, módosított rezint és növényi
olajokat. Bármelyik anyaggal szembeni allergia esetén mérlegeljük az
alkalmazás kockázatát.
A fog érzékenységének csökkentésére az ideiglenes ragasztás előtt
alkalmazzunk érzékenység csökkentő előkészítést. Teljes egészében
távolítsuk el ezt a végleges ragasztás előtt (ne használjunk eugenol
tartalmú anyagokat!).
Kiterjedt felszínek és több felszínű kavitások esetén, ha hosszabb
időre tervezzük a fedést ajánlatos a kezelést keményebb cementtel
befejezni.

Kiegészítő intézkedések:
Ha tubusos Provicolt használunk ajánlatos a pótlások belsejét 
benedvesíteni, kis vízzel.
A nedvesség (ha belül nedves) hozzájárul az ideiglenes cement
eltávolításának megkönnyítéséhez. 
A Provicol/ Provicol C/Provicol QM maradványok jól eltávolíthatók a
koronából, ha rövid ideig hideg vízsprayt alkalmazunk. 
Tároljuk a Provicol-t/ProvicolC/Provicol QM-t a következő
hőmérsékleten: 4°C - 23°C között
A Provicol/Provicol C/ProvicolQM megfelel: EN 23107 és ISO 3107.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az 
általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, 
minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az 
általunk adott infomáció és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a
megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön
alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk
ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen 
garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint
megfelelve azon általános  feltételeknek, melyeket az értékesítés és a
szállítás során kikötöttünk.

Instrucţiuni de folosire
În conformitate cu standardele EN 23107/ISO 3107

Provicol/Provicol C/Provicol QM, ciment fără eugenol care conţine
hidroxid de calciu, uşor de folosit şi care nu influenţează priza obtu-
raţiei definitive intraradiculare pe bază de răşină şi a materialului de ci-
mentare.
Provicol/Provicol C/Provicol QM conţine hidroxid de calciu ce asi-
gură vitalitatea dintelui.

Domenii de aplicare:
Provicol/Provicol C/Provicol QM este folosit ca ciment provizoriu
pentru obturarea provizorie a cavităţilor din zona ocluzală.

Metoda de folosire:
Provicol QM (în seringă QuickMix)
Scoateţi capacul seringii QuickMix cu o rotaţie de 90° de la dreapta
la stânga (invers acelor de ceasornic). Ataşaţi un vârf de mixare de
tip 10 şi fixaţi-l prin o rotire de 90° în sensul acelor de ceasornic.
Materialul este amestecat automat în vârful de mixare. Toate serin-
gile de QM (mixare rapidă) sunt disponibile cu un piston detaşabil.
Pistonul se poate trage din seringă fără a cauza pierderi de material.
Dopurile din compartimentele seringii rămân stabile, astfel încat
acestea previn contaminarea materialelor din seringă.

Provicol C (în cartuşe)
Introduceţi cartuşul Provicol C într-un pistol aplicator compatibil cu
cartuşul. Din motive tehnice pot exista diferenţe minore între nivelele
de umplere ale camerelor cartuşului. În aceste cazuri scoateţi capa-
cul cartuşului şi împingeţi materialul până când în ambele camere
există o distribuire uniformă. Apoi introduceţi un vârf de mixare în
vârful cartuşului de tip 6 şi blocaţi-l cu o rotaţie de 90° în sensul ace-
lor de ceasornic. Prin apăsarea mânerului aplicator, materialul este
împins automat spre vârful de mixare în doză corectă. 
După folosire lăsaţi vârful de mixare ataşat la cartuş. Înlocuiţi vârful
de mixare cu unul nou numai înainte de următoarea aplicare. Când
înlocuiţi vârful de mixare verificaţi capătul cartuşului pentru a vă asi-
gura că materialul se poate împinge fără impedimente. 

Provicol (în tuburi)
Provicol trebuie folosit la temperatura mediului ambiant (aprox.
18ºC - 23ºC). Temperaturile scăzute (generate de folosirea unei plăci
de sticlă racită) duc la mărirea timpului de lucru.
Provicol conţine catalizator şi o bază ce trebuie amestecate într-o
raţie de 1:1. În acest scop aplicaţi două lungimi egale de pastă de
bază şi catalizator pe o hârtie pentru amestecare (rigidă şi neabsor-
bantă) ori pe o placă de sticlă. 
Apoi amestecaţi cele două paste aprox. 20 s până când materialul
atinge o consistenţă omogenă. Utilizaţi pentru amestecare o spa-
tulă de plastic ori de inox.
Pentru a obţine un material mai moale şi pentru a prelungi timpul de
lucru cu Provicol, adăugaţi o cantitate mică de vaselină.
Pentru a obţine un material mai tare şi care se întareşte mai repede
adăugaţi oxid de zinc (pastă de obturaţie provizorie).

Aplicarea:
Aplicaţi un strat subţire de Provicol/Provicol C/Provicol QM în coro-
ana temporară ori punte şi fixati-o pe dintele preparat.
Timpul de lucru al Provicol-ului este 1,5 - 2 min. 
Timpul de lucru al Provicol C/Provicol QM este de 1 min. Toate ma-
terialele de cimentare provizorii se întăresc în gura pacientului în 4 - 6
min.
Introduceţi lucrarea pentru cimentare în gură şi îndepărtaţi surplusul
de material după 3 – 5 min.

Măsuri de precauţie:
În cazul deschiderii accidentale a camerei pulpare ori grosimea tava-
nului camerei pulpare este foarte subţire se recomandă o protecţie 
pulpară adecvată.
Provicol/Provicol C/Provicol QM conţine oxid de zinc, oxid de mag-
neziu, hidroxid de calciu, acizi graşi, răşini mod şi uleiuri vegetale.
Pentru pacienţii cu alergii la unul din aceste componente riscurile tre-
buie clarificate înainte de aplicarea produsului.
Sensibilitatea bonturior poate fi redusă prin folosirea preparatelor
pentru desensibilizare înainte de cimentarea temporară.
Îndepărtaţi aceste preparate complet înainte de cimentarea definitivă
(nu folosiţi preparate conţinând eugenol).
Cavităţi mari superficiale şi cu multe suprafeţe cât şi cimentarea tem-
porară de termen îndelungat trebuie tratate cu un ciment mai rezis-
tent.

Indicaţii suplimentare:
La folosirea Provicol-ului în tuburi se recomandă umezirea cu apă
a bonturilor.
Umezeala (bonturile ude) ajută în plus la îndepărtarea lucrărilor tem-
porare.
Surplusul de Provicol/Provicol C/Provicol QM poate fi îndepărtat
uşor de pe coroane după ce au fost vaporizate pentru o scurtă perio-
adă de timp cu un spray pentru răcire.
A se păstra la temperaturi între 4ºC - 23ºC. 
Provicol/Provicol C/Provicol QM este în conformitate cu standardele
EN 23107 si ISO 3107.

Produsele noastre au fost concepute pentru uz stomatologic. În ceea
ce priveşte aplicarea produselor livrate de noi, informaţiile verbale
şi/sau scrise au fost oferite în conformitate cu toate cunoştinţele de
care dispunem şi fără nici o obligaţie. Informaţiile şi/sau sfaturile 
noastre nu vă scutesc de obligaţia de a examina materialele furnizate
de noi din punct de vedere al adecvării la scopurile dumneavoastră.
Deoarece aplicarea preparatelor se află în afara controlului nostru, uti-
lizatorul este integral responsabil pentru aplicare. Desigur, garantăm
calitatea preparatelor noastre în conformitate cu standardele existente
şi în conformitate cu condiţiile stipulate de termenii generali de vânzare
ş livrare.
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