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Oblasti použití:
Impregnovaná vlákna Retracto jsou polyesterová vlák-
na impregnovaná hexahydrátem chloridu hlinitého 
určená k dočasné retrakci a zástavě krvácení okrajové 
části dásní. Mechanickým použitím retrakčního vlák-
na dochází ke kompresi. Tato komprese adstringuje 
ošetřovanou tkáň a vede k zástavě krvácení. 
Hexahydrát chloridu hlinitého podporuje díky svým 
adstringentním vlastnostem a zástavě krvácení na 
okrajových	částech	dásní	účinek	vláken	v  rámci	pre-
parace dásní nebo stomatologického otiskování. Při 
působení na neporaněnou nebo poraněnou okrajo-
vou část dásní přitom díky srážení bílkovin v  povr-
chových vrstvách způsobuje mírné smrštění dásní, 
snížení tvorby tekutiny sulcusu a utěsnění menších 
krvácejících cév. 
Výsledkem je zobrazení cervikální, subgingivální pre-
parační hranice, což je předpoklad pro stomatologic-
ké snímání otisků, preparaci kavit, přiložení silikáto-
vých, plastových a amalgámových výplní či adaptaci 
matric a pruhů v  oblasti gingiválního sulcusu a pro 
nasazení inlayů, korunek a můstků.
Impregnované retrakční vlákno je k dostání ve dvou 
různých variantách. Splétané impregnované vlákno 
Retracto je trochu hustější a pevnější než kroucené 
impregnované vlákno Retracto a indikuje se přede-
vším při silnější požadované retrakci. Oba typy vláken 
existují v tloušťkách jemné, střední a silné.

Složení:
Kroucené/splétané polyesterové vlákno impregnova-
né hexahydrátem chloridu hlinitého (AlCl3x6H2O), Ph. 
Eur.

1 cm vlákna obsahuje:
1 jemné:  0,5 mg AlCl3x6H2O 
 Splétané  REF 510 001
 Kroucené  REF 522 001
2 střední:  0,75 mg AlCl3x6H2O 
 Splétané  REF 510 002
 Kroucené   REF 522 002
3 silné:  1,0 mg AlCl336H2O 
 Splétané  REF 510 003
 Kroucené  REF 522 003

Pokyny pro aplikaci:
Po preparaci zubu a vysušení se vhodně odstřižený 
kus suchého impregnovaného vlákna (asi 2 cm) přilo-
ží těsně kolem krčku zubu a opatrně se vtlačí malým 
cpátkem retrakčního vlákna nebo špachtlí  do dásňo-
vého chobotu. Během další přípravy otisků dochází 
díky mechanickému působení vlákna a adstringent-
ního působení hlinité soli k  určitému smrštění a re-
trakci dásní. Asi po 1 – 3 minutách je dásňový žlábek 
otevřený a případné krvácení podmíněné preparací 
je zastaveno, takže lze bezprostředně po odstranění 
retrakčního vlákna pr vést otiskování, zejména k zob-
razení cervikální preparační hranice.
Po sejmutí otisků by se měla zóna ošetřená impreg-
novaným vláknem Retracto opláchnout vodou.

Kontraindikace:
Použití vlákna Retracto impregnovaného hexahydrá-
tem chloridu hlinitého při akutní gingivitis nebo akut-
ní nekrotizující ulcerózní gingivitis je kontraindiková-
no. Jelikož může vést smrštění okrajové části dásní 
k  určitému poškození tkáně, měla by se provádět 
aplikace v oblasti zánětu pouze po pečlivém zvážení 
užitku a rizika.

Důležité inkompatibility:
Při styku s alkalicky reagujícími látkami a fosfáty do-
chází ke srážecím reakcím. Dochází k  tvrdnutí želati-
nových přípravků.

Další upozornění:
Impregnované vlákno Retracto nemá žádný vliv na 
způsobilost řidičů k  jízdě ani na schopnost obsluho-
vat stroje. Impregnované vlákno Retracto má kvůli he-
xahydrátu chloridu hlinitého hořkou chuť. 

Výstražné upozornění:
Lékařské produkty uchovávejte mimo dosah dětí.

Manipulace a skladování:
•	 Pouze	pro	jednorázové	použití
•	 Balení	 po	 použití	 okamžitě	 uzavřete.	 Uchovávejte	

v suchu, chraňte před světlem, neskladujte při tep-
lotách vyšších než 25 °C

•	 Impregnované	 vlákno	 Retracto nelze autoklávovat 
ani sterilizovat teplem. 

•	 Trvanlivost	3	roky.	Po	prvním	otevření	lze	balení	po-
užívat do uplynutí data trvanlivosti. Po uplynutí da-
ta uvedeného na obalu a etiketě už retrakční vlák-
no nepoužívejte.

•	 Nespotřebované	 vlákno	 lze	 bez	 problémů	 likvido-
vat s bioodpadem. Plastovou dózu lze recyklovat. 

Velikost balení:
Dóza se 225 cm vlákna

Stav informací:
12-2011
 

Näidustused:
Retracto impregnated on polüestrist retraktsiooniniit, 
mis on immutatud alumiiniumkloriidheksahüdraadi-
ga ja mida kasutatakse igemeserva ajutiseks eemal-
damiseks ning hemostaasiks. Retraktsiooniniit teki-
tab mehhaanilise kompressiooni. Kompressioon su-
rub ravitavaid kudesid kokku ja tekitab hemostaasi.
Kootava toimega alumiiniumkloriidheksahüdraat pa-
randab retraktsiooniniidi tõhusust igeme preparat-
sioonil või jäljendi võtmisel ning tekitab igemeserva 
hemostaasi. Sellest tulenevalt tekib igeme kerge koo-
tumine (kontraktsioon), igemetaskuvedeliku sekret-
siooni vähenemine ja väikeste veritsevate veresoonte 
sulgumine, sest kahjustatud või terve igeme pind-
miste kihtide valgud koaguleeruvad.  
Tulemusena paljastuvad tservikaalsete ja subgingi-
vaalsete preparatsioonipiirid, mis on vajalik jäljendi 
võtmisel, kaviteedi preparatsioonil, komposiit- ja 
amalgaamtäidiste asetamisel, matriitsi ja stripside 
subgingivaalsele paigaldamisel ja inlayd’e, kroonide 
ja sildade sobitamisel.
Immutatud retraktsiooniniit on saadaval kahes ver-
sioonis: punutud Retracto impregnated on kompakt-
sem ja tugevam kui keerutatud Retracto impregnated 
ning on soovitatav siis, kui vajatakse tugevamat re-
traktsiooni. Mõlemad variandid on saadaval nii pee-
ne, keskmise kui ka jämeda läbimõõduga.

Koostis:
Põimitud/punutud polüesterniit, immutatud alumii-
niumkloriidheksahüdraadiga (AlCl3x6H2O), Ph. Eur.

1 cm niiti sisaldab:
1 peen:  0,5 mg AlCl3x6H2O 
 Punutud  REF 510 001
 Põimitud  REF 522 001
2 keskmine:  0,75 mg AlCl3x6H2O 
 Punutud  REF 510 002
 Põimitud   REF 522 002
3 tugev:  1,0 mg AlCl3x6H2O 
 Punutud  REF 510 003
 Põimitud  REF 522 003

Aplitseerimine:
Pärast preparatsiooni ja hamba piisaval hulgal kuiva-
tamist asetatakse immutatud niit (umbes 2 cm) tihe-
dalt ümber hambakaela ja surutakse ettevaatlikult 
igemetaskusse kas spaatli või spetsiaalse retraktsioo-
niniidi toppeliga. Jäljendi võtmise ettevalmistamisel 
saavutatakse igeme retraktsioon tänu retraktsiooni-
niidi mehaanilisele ja alumiiniumsoolade kootavale 
toimele. Umbes 1-3 minutit pärast igemeniidi paigal-
damist on igemetasku avanenud ja preparatsioonil 
tekkinud igemeveritsus peatatud. See tähendab, et 
kohe pärast retraktsiooniniidi eemaldamist saab võt-
ta jäljendi, seda eriti juhtudel, kui on vaja jäljendada 
tservikaalset prepratsioonipiiri. 
Piirkonnad, kus on kasutatud Retracto niiti, tuleb vee-
ga loputada.

Vastunäidustused:
Retracto aluminiumkloriidheksahüdraadiga immuta-
tud retraktsiooniniiti ei tohiks kasutada ägeda gingi-
viidi ja ägeda nekrotiseeruva gingiviidiga patsienti-
del. Retracto immutatud retraktsiooniniidi kasutamist 
põletikulises piirkonnas tuleks tõsiselt kaaluda, hin-
nates protseduuri vajalikkust riskide suhtes, sest ige-
me retraktsioon võib põhjustada igemekahjustusi.
Tähtsad koostoimed
Leeliste- või fosfaatühenditega kokkupuutel võib tek-
kida koagulatsioon. Zelatiin võib parkuda. 

Märkus:
Immutatud Retracto ei mõjuta autojuhtimist. Retracto 
impregnated on aluminiumkloriidheksahüdraadi si-
salduse tõttu kibeda maitsega.

Hoiatus:
Meditsiinitarvikud tuleb hoida lastele kättesaamatus 
kohas.

Hoiustamine ja kasutamine
•	 Ühekordseks	kasutuseks
•	 Pakend	 tuleb	 sulgeda	 kohe	 pärast	 kasutamist.	

Hoiustada kuivas, pimedas, jahedas kohas tempera-
tuuril alla 25 °C.

•	 Retracto impregnated niiti ei tohi steriliseerida au-
toklaavis ega kuivõhukapis.

•	 Säilivusaeg	on	3	aastat.	Pärast	pakendi	avamist	võib	
toodet kasutada kuni kõlblikkusaja lõpuni. Mitte 
kasutada pärast kõlblikkusaja lõppemist, mis on 
toodud etiketil ja pakendil.

•	 Kasutamata	niiti	võib	käidelda	"bioloogilise	jäätme-
na".	Plastkonteinerit	saab	korduvalt	kasutada.

Koostis:
Dispenser 225 cm niidiga

Väljaandmise kuupäev:
12-2011
 

Vartojimo sritys:
Impregnuotas Retracto yra aliuminio chlorido heksa-
hidratu impregnuoti poliesterio siūlai, skirti laikinai 
išdžiovinti dantenų kraštą ir sustabdyti jų kraujavimą. 
Retrakcijos siūlas veikia mechaniškai ir sukelia kom-
presiją. Ši kompresija sutraukia gydomą audinį ir su-
stabdo kraujavimą.
Siūlų poveikį atliekant preparacijas dantenose arba 
darant odontologinius atspaudus dar sustiprina su-
traukiamosios aliuminio chlorido heksahidrato savy-
bės ir nedidelių dantenų krašto kraujavimų sustabdy-
mas. Veikdamas nesužalotą arba sužalotą dantenų 
kraštą, jis iš paviršiaus sluoksnių išskiria baltymus ir 
taip sukelia lengvą dantenų sutraukimą, dėl to susi-
daro mažiau vagelės skysčio ir užsandarinamos ma-
žos kraujuojančios kraujagyslės.
Rezultatas yra cervikalinės, podanteninės preparaci-
jos ribos atvaizdas, būtinas odontologiniams atspau-
dams nuimti, kiaurymių preparacijoms atlikti, silikati-
niams, plastikiniams ir amalgamos užpildams dėti ar 
matricoms ir juostelėms pritaikyti dantenų vagelės 
srityje ir įklotams, vainikams ir tiltams įstatyti.
Galima įsigyti dviejų tipų impregnuotą retrakcinį siū-
lą. Impregnuotas pintas Retracto yra šiek tiek tankes-
nis ir kietesnis už impregnuotą vytą Retracto ir jį indi-
kuotina naudoti visų pirma pageidaujant stipresnės 
retrakcijos. Abiejų tipų siūlus galima įsigyti plonus, vi-
dutinio storio ir storus.

Sudėtis:
Vytas arba pintas poliesterio siūlas, impregnuotas 
aliuminio chlorido heksahidratu (AlCl3x6H2O), Ph. Eur.

1 cm siūlo yra:
1 plonas:  0,5 mg AlCl3x6H2O 
 Pintas  REF 510 001
 Vytas  REF 522 001
2 vidutinis:  0,75 mg AlCl3x6H2O 
 Pintas  REF 510 002
 Vytas   REF 522 002
3 storas:  1,0 mg AlCl3x6H2O 
 Pintas  REF 510 003
 Vytas  REF 522 003

Vartojimo metodas:
Paruošus ir išdžiovimus dantį reikiamu ilgiu nukirptas 
sausas impregnuotas siūlas (maždaug 2 cm) glau-
džiai dedamas aplink danties kaklelį ir mažu retrakci-
jos siūlo kimštuvu arba mentele atsargiai įspaudžia-
mas į periodonto kišenę. Kol toliau ruošiamasi at-
spaudo ėmimui, dėl mechaninio siūlo ir sutraukiamo-
jo aliuminio druskos poveikio dantenos šiek tiek at-
stumiamos ir išdžiovinamos. Maždaug po 1–3 minu-
čių dantenų vagelė yra atverta, o kraujavimas, jei jo 
būta, sustabdytas, taigi nuėmus retrakcijos siūlą tuo-
jau pat galima daryti atspaudą, ypatingai jei reikia at-
vaizduoti cervikalinę preparacijos ribą.
Nuėmus atspaudą, zona, kurioje buvo naudotas im-
pregnuotas Retracto, reikia praskalauti vandeniu.

Kontraindikacijos:
Aliuminio chlorido heksahidratu impregnuoto Retrac-
to naudoti negalima esant ūmiam gingivitui arba 
ūmiam opiniam nekroziniam gingivitui. Kadangi  
dantenų krašto atstūmimas gali sukelti tam tikrus  
audinio pažeidimus, uždegiminėje srityje vartoti rei-
kėtų tik labai rūpestingai įvertinus naudos ir rizikos 
santykį.

Svarbūs nesuderinamumai:
Maišant su šarminės reakcijos medžiagomis bei fosfa-
tais pasireiškia nusodinimo reakcijos. Želatinos dari-
niai surauginami.

Kitos nuorodos:
Impregnuotas Retracto neturi poveikio gebėjimui vai-
ruoti arba valdyti mechanizmus.
Impregnuotas Retracto dėl aliuminio chlorido heksa-
hidrato yra kartaus skonio.

Specialūs įspėjimai:
Medicinos produktus laikyti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.

Elgsena ir laikymas:
•	 Tik	vienkartiniam	naudojimui.
•	 Po	naudojimo	pakuotę	tuojau	pat	uždaryti.	Ją	reikia	

laikyti sausoje, tamsioje vietoje, ne aukštesnėje kaip 
25 °C temperatūroje.

•	 Impregnuoto Retracto negalima autoklavuoti ir ste-
rilizuoti aukštoje temperatūroje.

•	 Tinkamumo	 laikas	 3	 metai.	 Po	 pirmojo	 atidarymo	
pakuotę galima naudoti iki tinkamumo naudoti lai-
ko pabaigos. Pasibaigus ant pakuotės ir etiketėje 
nurodytam tinkamumo naudoti laikui, retrakcijos 
siūlo vartoti nebegalima.

•	 Nesunaudotą	 siūlą	 galima	 be	 sunkumų	 utilizuoti	
kartu su kompostuojamomis atliekomis. Plastikinę 
dėžutę galima sutvarkyti kaip antrinę žaliavą.

Pakuotės dydis:
Dėžutė su 225 cm ilgio siūlu.

Informacijos peržiūros data:
12-2011
 

Indikacije:
Impregnirane nitke Retracto so z aluminijevim klori-
dom heksahidratom prepojene poliestrske nitke za 
začasno retrakcijo in zaustavitev krvavitve na robu 
dlesni. Mehanska uporaba retrakcijske nitke povzroči 
kompresijo (pritisk). Ta pritisk adstringira zdravljeno 
tkivo in povzroči zaustavitev krvavitve.
Aluminijev klorid heksahidrat s svojimi adtringentni-
mi lastnostmi in zaustavitvijo manjših krvavitev na 
robu dlesni podpira učinek nitke pri preparaciji dlesni 
ali jemanju zobnega odtisau. Ob učinkovanju na ne-
poškodovani ali poškodovani rob dlesni povzroči ko-
agulacijo beljakovin v površinskih plasteh, s čimer 
povzroči blago krčenje dlesni, zmanjša nastajanje sul-
kusne tekočine ter zatesni manjše krvaveče žile.
Rezultat je jasna cervikalna, subgingigvalna prepara-
cijska meja, ki je pogoj za jemanje zobnih odtisov, za 
preparacijo kavitet (zobnih votlin), za izdelavo silika-
tnih, plastičnih in amalgamskih zalivk oziroma za pri-
lagajanje matric in trakov na področju dlesenskega 
sulkusa ter za vstavljanje laboratorijsko izdelanih za-
livk (inlejev, inlay zalivk), kron in mostičkov.
Impregnirana retrakcijska nitka je na voljo v dveh raz-
ličicah. Retracto impregnirana prepletena nitka je ne-
koliko gostejša in trdnejša kot Retracto impregnirana 
sukana nitka in se uporablja zlasti, ko je zaželena ve-
čja retrakcija. Obe vrsti nitk sta na voljo v debelini 
tanka, srednja in debela.

Sestava:
Sukana/prepletena poliestrska nitka, impregnirana z 
aluminijevim kloridom heksahidratom (AlCl3x6H2O), 
Ph. Eur.

1 cm nitke vsebuje:
1 tanka:  0,5 mg AlCl3x6H2O 
 Prepletena  REF 510 001
 Sukana  REF 522 001
2 srednja:  0,75 mg AlCl3x6H2O 
 Prepletena  REF 510 002
 Sukana  REF 522 002
3 debela:  1,0 mg AlCl3x6H2O 
 Prepletena  REF 510 003
 Sukana  REF 522 003

Način uporabe:
Po preparaciji zoba in osuševanju položite primerno 
dolg kos suhe impregnirane nitke (približno 2 cm) te-
sno okrog zobnega vratu ter jo s pomočjo majhne 
paličice za retrakcijsko nitko ali z lopatko (spatulo) 
pazljivo potisnite v nastali žepek na dlesni . Med na-
daljnjo pripravo na jemanje odtisa pride zaradi me-
hanskega delovanja nitke in adstringentnega učinka 
aluminijeve soli do določenega odmika in skrčenja 
dlesni. Po približno 1-3 minutah je sulkus na dlesni 
odprt in morebitne krvavitve, do katerih je prišlo za-
radi preparacije, zaustavljene, tako da lahko takoj po 
odstranitvi retrakcijske nitke naredite odtis, zlasti za 
predstavitev cervikalne preparacijske meje.
Po odvzemu odtisa morate mesto, obdelano  z im-
pregnirano nitko Retracto, sprati z vodo.

Kontraindikacije:
Nitke Retracto, impregnirane z aluminijevim kloridom 
heksahidratom, ne smete uporabljati pri akutnem 
vnetju dlesni ali akutnem nekrotizirajočem ulcero-
znem vnetju dlesni. Ker lahko odmik roba dlesni pov-
zroči določeno poškodbo tkiva, morate biti pri upora-
bi impregnirane nitke Retracto na vnetem področju 
zelo pazljivi ter skrbno pretehtati prednosti in nevar-
nosti.

Pomembna medsebojna nezdružljivost z drugimi 
snovmi:
Ob stiku s snovmi, ki reagirajo alkalno, in s fosfati se 
pojavijo reakcije obarjanja. Želatinasti pripravki se lu-
žijo (oborijo).

Ostala opozorila:
Impregnirana nitka Retracto ne vpliva na sposobnost 
za vožnjo motornih vozil ali na zmožnost upravljanja 
strojev.
Impregnirana nitka Retracto ima zaradi aluminijeve-
ga klorida heksahidrata grenak okus.

Opozorilo:
Medicinske izdelke hranite nedosegljivo otrokom.

Uporaba in shranjevanje:
•	 Samo	za	enkratno	uporabo.
•	 Škatlico	po	uporabi	 takoj	 zaprite.	Hranite	 jo	na	 su-

hem, temnem mestu pri temperaturi do 25 °C.
•	 Impregnirane	nitke Retracto ne smete sterilizirati v 

avtoklavu ali s suho toploto.
•	 Rok	uporabe	je	3	leta.	Po	prvem	odprtju	je	škatlica	

uporabna do datuma izteka roka uporabnosti.  
Po preteku roka uporabnosti, ki je odtisnjen na ška-
tlici in etiketi, retrakcijske nitke ne smete več upora-
bljati.

•	 Neuporabljeno	 nitko	 lahko	 odlagate	 kot	 biološki	
odpadek. Plastično embalažo lahko reciklirate.

Pakiranje:
Posoda z 225 cm nitke.

Datum izdaje:
12-2011 

Zastosowanie:
Impregnowane nici retrakcyjne Retracto są to nici po-
liestrowe nasączone sześciowodzianem chlorku glinu 
do tymczasowej retrakcji i tamowania krwawienia 
dziąsła brzeżnego. W wyniku mechanicznego użycia 
nici retrakcyjnej dochodzi do ucisku. Ucisk ten powo-
duje ściągnięcie poddanej oddziaływaniu tkanki, a w 
konsekwencji zatamowanie krwawienia.
Sześciowodzian chlorku glinu wspomaga działanie ni-
ci podczas opracowania dziąsła lub pobierania wyci-
sku stomatologicznego dzięki swoim właściwościom 
ściągającym i zatamowaniu drobnych krwawień dzią-
sła brzeżnego. Wywołuje przy tym podczas oddziały-
wania na niezranione lub zranione dziąsło brzeżne 
lekkie obkurczenie się dziąsła, zmniejszenie wydziela-
nia płynu z bruzdy oraz uszczelnienie mniejszych na-
czyń krwawiących w wyniku strącania białka w po-
wierzchownych warstwach.
Rezultatem tego jest uwidocznienie szyjkowej, pod-
dziąsłowej granicy preparacji konieczne do pobrania 
wycisków stomatologicznych, do opracowania ubyt-
ków, do założenia wypełnień z krzemianu, tworzywa 
sztucznego lub amalgamatu lub też do dopasowania 
kształtki i paska w obszarze bruzdy dziąsłowej oraz 
do założenia wkładów, koron i mostów.
Impregnowana nić retrakcyjna dostępna jest w 
dwóch różnych wariantach. Pleciona impregnowana 
nić retrakcyjna Retracto jest bardziej ścisła i twarda niż 
skręcana nić impregnowana Retracto i jest przede 
wszystkim zalecana do uzyskania zwiększonej retrak-
cji. Oba rodzaje nici są dostępne w następujących 
grubościach: cienka, średnia i gruba.

Skład:
Skręcana/pleciona nić poliestrowa, nasączona sze-
ściowodzianem chlorku glinu (AlCl3x6H2O), Ph. Eur. 

1 cm nici zawiera:
1 cienka:  0,5 mg AlCl3x6H2O 
 Pleciona  REF 510 001
 Skręcana  REF 522 001
2 średnia:  0,75 mg AlCl3x6H2O 
 Pleciona  REF 510 002
 Skręcana   REF 522 002
3 gruba:  1,0 mg AlCl336H2O 
 Pleciona  REF 510 003
 Skręcana  REF 522 003

Wskazówki dot. użycia:
Po preparacji i osuszeniu zęba odpowiednio ucięty 
kawałek suchej nici impregnowanej (ok. 2 cm) należy 
umieścić ściśle wokół szyjki zęba i wcisnąć ostrożnie 
do kieszonki dziąsłowej za pomocą upychacza do nici 
retrakcyjnej lub łopatki. W trakcie dalszych przygoto-
wań do pobrania wycisku w wyniku mechanicznego 
działania nici oraz ściągającego działania soli glinu 
dochodzi do pewnego rodzaju odsunięcia i retrakcji 
dziąsła. Po upływie ok. 1 - 3 minut bruzda dziąsłowa 
jest otwarta, a wszelkie krwawienia powstałe w wyni-
ku działań preparacyjnych są zatamowane, tak więc 
bezpośrednio po usunięciu nici retrakcyjnej można 
pobrać wycisk, w szczególności na potrzeby uwidocz-
nienia przyszyjkowej granicy preparacji.
Po pobraniu wycisku należy przepłukać wodę miejsce, 
w którym użyto impregnowanej nici retrakcyjnej Re-
tracto.

Przeciwwskazania:
Nie stosować nici retrakcyjnej Retracto nasączonej 
sześciowodzianem chlorku glinu w przypadku ostre-
go zapalenia dziąseł lub ostrego martwiczo-wrzodzie-
jącego zapalenia dziąseł. Ponieważ retrakcja dziąsła 
brzeżnego może prowadzić w pewnym stopniu do 
uszkodzenia tkanek, użycie nici w okolicy objętej sta-
nem zapalnym powinno nastąpić tylko po dokładnym 
rozważeniu wynikających z tego korzyści i ryzyka.

Istotne niekompatybilności:
W przypadku połączenia z substancjami o działaniu 
zasadowym oraz z fosforanami może dojść do koagu-
lacji. Preparaty żelatynowe ulegną degradacji.

Inne uwagi:
Impregnowana nić retrakcyjna Retracto nie ma żadne-
go wpływu na sprawność kierowców do prowadzenia 
pojazdów lub operatorów do obsługiwania maszyn.
Z powodu obecności sześciowodzianu chlorku glinu 
impregnowana nić Retracto ma gorzki smak.

Ostrzeżenia:
Wyroby medyczne należy przechowywać w miej-
scach niedostępnych dla dzieci.

Zasady użycia i przechowywania:
•		Wyłącznie	do	jednorazowego	użycia
•	 Opakowanie	należy	zamknąć	natychmiast	po	użyciu.	

Przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu 
światła i w temperaturze poniżej 25°C

•	 Impregnowanej	nici	retrakcyjnej	Retracto nie można 
sterylizować w autoklawie i w wysokiej temperatu-
rze

•	 3-letni	 termin	 ważności.	 Po	 pierwszym	 otwarciu	
opakowanie może być używane do czasu upływu 
terminu ważności. Nie stosować po upływie daty 
ważności podanej na opakowaniu oraz etykiecie

•	 Niezużyta	nić	może	być	usuwana	bezproblemowo	z	
odpadami biologicznymi. Pojemnik z tworzywa 
sztucznego można przeznaczyć do recyklingu

Wielkość opakowania:
Pojemnik z nicią o długości 225 cm

Data zatwierdzenia ulotki:
12-2011
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